[bookmark: _Toc451522337]温州市中医院肠内营养管及肠内营养泵设备租赁项目（重2）采购文件
一、项目概况
项目名称：温州市中医院肠内营养管耗材及肠内营养泵设备租赁
采购方式：公开遴选（非政府采购）
预算金额：99000元/年
二、采购内容
	序号
	采购内容
	预估数量
	单位
	年预算金额
	简要技术要求、用途

	1
	肠内营养泵
	50
	台
	1000元
	肠内营养泵租赁，详见技术要求

	2
	一次性使用肠内营养泵管耗材
	6125
	片
	98000元
	一次性使用肠内营养泵管耗材耗材采购，详见技术要求


▲如投标人报价超过各项预算单价或年预算金额，按无效标处理。
三、技术要求
	序号
	技  术  指  标

	1
	管路性能要求

	1.1
	穿刺式泵管 

	1.2
	管路长度不短于 150cm 

	1.3
	管路材料为不含 DEHP 的安全材质 

	1.4
	穿刺式接口带有排气孔，可与各种标准液体制剂连接，无需再使用导气针，导气孔附有空气滤膜防止空气污染。

	1.5
	不低于 20cm 硅胶软管 

	1.6
	管路材质柔软，有颜色区分

	1.7
	管路下部配有国际标准三通接口，可用于给药或冲洗管路

	1.8
	饲管接头为梯形或螺旋接口可连接不同口径的鼻饲管

	1.9
	穿刺式泵管的接口为塑插针

	1.10
	管路闭合塑料开关

	2
	肠内营养泵性能要求

	★2.1
	流速范围：1mL/h～2000mL/h，误差在±5%内

	★2.2
	具有快排快输功能：速度范围：600mL/h～2000mL/h可调

	★2.3
	具有反抽和冲洗功能：速度范围：600ml/h—2000ml/h 可调

	2.4
	冲洗量范围：10mL-30mL

	2.5
	加热功能：温度范围：30℃～40℃，步长1℃；精度：±5℃

	2.6
	内置电池工作时间：充电完成后在25mL/小时流速下连续工作不小于6小时

	2.7
	报警功能：气泡报警、阻塞报警、完成报警、开门报警、欠压报警、电池耗尽报警、操作遗忘报警、速度异常报警

	2.8
	安全分类：Ⅱ类、带内部电源的 CF 型普通设备。
防水等级：主壳体：IPX5 底座：IPX3

	2.9
	设备重量：机身小巧，整机重量少于 1.4kg，使用携带方便； 便与存放

	3
	其他及售后

	3.1
	系统配置：主机1台；使用说明书1本。

	★3.2
	耗材及仪器配件：耗材及仪器配件为原装配套。

	3.3
	耗材款结算：按医院耗材财务发票每月结算。

	3.4
	售后服务保障体系：24小时响应，24小时到达现场。

	★3.5
	在合同期内设备终身免费保修。

	3.6
	操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套。

	3.7
	投标商应提供耗材配置清单，并提供电子版报价文件。

	3.8
	投标报价=耗材单价/片 * 6125片+年租赁单价/台/年 *50台
该投标价包括但不限于设备租赁、耗材、保修费和各类服务费等所有费用。

	3.9
	投标商所提供耗材的剩余有效期不得少于整个产品有效期的2/3

	3.10
	交货期：
（1）耗材：收到甲方通知后5个工作日内
（2）设备：合同签订后5个工作日内

	▲3.11
	项目所涉耗材必须在两定机构医疗保障信息平台挂网目录内，有产品id

	3.12
	其他：请补充说明未提及参数及功能和其优势项目，以作为选择的参考。



三、付款方式
1、耗材付款：甲方对耗材验收合格后每月按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方开具发票，甲方在收到乙方发票后三个月内支付。（乙方必须开具相应金额100%的增值税专用发票）。
2、租赁设备付款：设备租赁费在合作期满后  7  日内，按实际租赁期限计算租赁费，乙方开具发票，甲方在收到乙方发票后三个月内一次性支付。
四、合同生效及其它
1、本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。
    2、合同期限：壹年，自双方合同签订之日起计。合同签订后，设备验收合格后合作期满1年或耗材采购量达到合同金额，任一条件达到即视为合作期结束。合作期内如因政策变更，导致合同无法履行，则合同自行终止，双方互不承担责任。合同期满后，若甲乙双方同意，可续签两次，每次一年的合同，同时新一年度的合同服务要求与上一年度相同且合同总价不高于上一年度合同总价。


五、评分细则
1、商务技术分（0-70分）
	序号
	评定项目
	分值
	评分细则

	1
	对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度
	32
	与招标文件中货物技术规格及配置、商务要求对比，一项指标负偏离扣2分，标注★的指标负偏离每项扣4分，扣完为止。

	2
	投标设备配套的合理性
	8
	评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得6-8分；配套较合理、功能实现程度较高的，得3-5分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得0-2分。

	3
	投标设备技术指标的先进性
	2
	评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得1分；最高得2分。

	4
	投标机型的档次
	11
	投标机型在产品系列中属高档产品的，得8-11分；属中等档次产品的，得4-7分；属低档产品的，得0-3分。

	5
	运行成本
	3
	包括售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价。

	6
	投标产品总体质量性能
	8
	投标产品在临床上的使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价。
A档：6-8分；B档：3-5分；C档：0-2分

	7
	市场占有率
	3
	提供温州市或浙江省内2022年1月1日起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩）

	8
	制造商或代理商的售后服务和维修能力
	3
	制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-3分）




2、价格分（0-30分）
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（一）报价一览表
项目名称：温州市肠内营养管及肠内营养泵设备租赁           （价格单位：人民币元）
	序号
	采购内容
	单价报价
	数量
	合计报价

	1
	营养泵租赁
	      元/台/年
	50台
	         元

	2
	肠内营养管耗材
	         元/片
	 6125片
	         元

	投标报价（序号1合计报价+序号2合计报价）
	大写：                              
小写：                              



说明：1、此栏内投标报价应与下方“投标分项报价表”的总计价相一致。
2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。




投标人全称（盖章）：
日期：  年   月  日



（二）投标分项报价表 
项目名称：温州市中医院肠内营养管及肠内营养泵设备租赁             （价格单位：人民币元）
	序号
	货物名称
	品牌型号规格、产地
	制造厂商名称
	数量
	出厂单价
（含税）
	总价
（含税）
	免费
保修期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	... ...
	
	
	
	
	
	

	运杂及保险费（含卸货）
	

	安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用）
	

	培训费、技术服务费、售后服务费等
	

	税金
	

	总计价
	


说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.此表的总计价应与上方“报价一览表”的投标报价相一致。
3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。


投标人全称（盖章）：
日期：  年   月  日
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